
 

TRIPOD 
 

LIRE ATTENTIVEMENT LA NOTICE AVANT TOUTE UTILISATION ET LA CONSERVER 
1. Utilisation  

Le Tripod est un accessoire spécifique des cannes à appui antébrachial commercialisé par FDI France 
Médical. Le Tripod permet à la canne, lorsqu’elle n’est pas utilisée pour la marche, de se maintenir en 
position verticale en tous endroits, sans appui contre une surface plane verticale. 
 

2. Installation 
Le TRIPOD est facile à installer sur tous les modèles des cannes à appui antébrachial FDI France 
Medical  

• Retirez l’embout antidérapant de votre canne Tenir ferment 
la canne d’une main puis réaliser 

•  avec l’autre main des mouvements de rotation pour extraire 
l’embout (1)  

• Extraire l’embout vers l’extérieur (2) 

• Placez le TRIPOD sur le sol dans une position stable (3) 

• Positionnez la canne au-dessus du TRIPOD  

• Procédez à l’emboîtement du tube inférieur de votre canne 
dans le capuchon du TRIPOD (4) 

• Appuyez progressivement sur votre canne jusqu’au blocage 
complet 

• Prendre appui sur la canne pour l’amener en butée de 
l’embout 

• Avant d’utiliser la canne, s’assurer que le tube de la canne 
soit correctement inséré dans l’embout 

 
Attention : Si vous manipulez le TRIPOD sans avoir introduit le tube inférieur, vous risquez 
d’endommager le mécanisme du TRIPOD. 
Ne pas enlever et remettre le TRIPOD de façon répétitive : ceci peut endommager le mécanisme de 
maintien. 
 

3. Mode d’emploi  

Attention : Au cours de la marche le TRIPOD doit être en position haute, l’appui devant se faire 
uniquement sur l’embout de la canne 
 

Lors de la marche :  
Bloquer le TRIPOD dans sa position haute, les 6 patins de 
stabilisation ne touchent pas le sol 

• Saisissez d’une main le tube supérieur de votre canne, et 
de l’autre main le capuchon (A) de votre TRIPOD  

• Tirez le TRIPOD vers le haut de la canne jusqu’à ce que 
vous soyez en butée (5)  

• Exercer une faible rotation du capuchon (A)  

• Relâchez le TRIPOD : il restera dans sa position haute 
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Maintien de la canne en position verticale : 
Bloquer le TRIPOD dans sa position basse, les 6 patins de stabilisation touchent le sol 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Précautions d’emploi 
Attention :  

• Lors de la marche, le TRIPOD doit être en position haute, l’appui se faisant uniquement sur 
l’embout de la canne 

• Redoubler de prudence lors de l’usage des cannes sur des tapis, des surfaces humides, glissantes, 
enneigées. Ne pas utiliser sur des surfaces verglacées 

Pour les autres précautions d’emploi des cannes à appui antébrachial, référez-vous obligatoirement à 
la notice d’instruction ayant été fournie avec vos cannes. 
 

5.  Entretien 
Le TRIPOD ainsi que l’embout doivent être nettoyés uniquement à l’eau. Ne pas utiliser de détergent 
ou tout autre produit chimique ou produit gras qui pourrait les rendre glissants. 
Pour l’entretien de vos cannes à appui antébrachial, référez-vous obligatoirement à la notice 
d’instruction ayant été fournie avec. 
 

6. Stockage  
Ne pas stocker le TRIPOD pendant une période prolongée au soleil ou à la chaleur (par exemple, 
derrière une fenêtre ou près d’un radiateur), ou près d’une source de froid. 
 

7. Remplacement du TRIPOD 
Vérifier régulièrement l’état d’usure de l’embout du TRIPOD. En cas d’usure, le remplacer (embout 
lisse = risque de chute). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Saisissez d’une main le tube supérieur de votre canne, et 
de l’autre main le capuchon de votre TRIPOD  

• Exercez une faible rotation (6) 

• Le TRIPOD se repositionne automatiquement 

• Vous pouvez aussi repositionner le TRIPOD en exerçant un 
mouvement de rotation avec votre pied (7) 
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